Warszawa, dnia 20 września 2006 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego  na dostawę urządzeń medycznych
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:
W dniu 18.09.2006 r. jeden z potencjalnych Wykonawców skierował do Zamawiającego następujące zapytania:

1) czy Zamawiający dopuszcza składnie obok ofert  na analizator hematologiczny (pakiet nr 2) fabrycznie nowy z gwarancją udzieloną przez Dostawcą, oferty na analizator hematologiczny  używany – rekondycjonowany ze skróconym okresem gwarancyjnym udzielonym przez Dostawcę,

2) czy Zamawiający pod pojęciem menu analizatora  w języku polskim (pakiet nr 2 pkt. f) rozumie zintegrowane z analizatorem oprogramowanie w języku polskim obejmujące wszystkie opcje oprogramowania w tym sterujące procedurami techniczno – eksploatacyjnymi?

3) czy Zamawiający pod pojęciem wbudowany interfejs dający możliwość podłączenia do systemu centralnego (pakiet nr 2 punkt g) rozumie kartę sieciową typu Ethernet z protokołem TCP/IP?   

Odpowiedzi Zamawiającego na powyższe pytania są następujące:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza wyłącznie składanie ofert na analizator hematologiczny fabrycznie nowy z gwarancją na minimalny okres 24 miesięcy,

Ad. 2 Zamawiający pod pojęciem menu analizatora  w języku polskim (pakiet nr 2 pkt. f) rozumie zintegrowane z analizatorem oprogramowanie w języku polskim obejmujące wszystkie opcje oprogramowania w tym sterujące procedurami techniczno – eksploatacyjnymi.

Ad.. 3 Zamawiający pod pojęciem interfejs dający możliwość podłączenia do systemu centralnego (pakiet nr 2 pkt. g) uważa za wystarczający interfejs szeregowy z opcją umożliwiającą rozbudowę o interfejs Ethernet. 

W dniu 19.09.2006 r. jeden z potencjalnych Wykonawców skierował do Zamawiającego następujące zapytania:
1) Czy Zamawiający dopuszcza analizator posiadający menu w języku angielskim? 

2) Czy instrukcja obsługi analizatora ma być dostarczona na etapie oferty czy wraz z przedmiotem zamówienia?

3) Cz Zamawiający dopuszcza analizator o wadze 55 kg?

4) Czy Zamawiający dopuszcza analizator o wymiarach: 44/66/52? 
Odpowiedzi Zamawiającego na powyższe pytania są następujące:

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza analizatora posiadającego menu w języku angielskim, odsyłając w tym zakresie do odpowiedzi Ad. 2 powyżej.

Ad. 2 Instrukcja obsługi analizatora może być dostarczona wraz z przedmiotem zamówienia.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza analizator o wadze maksymalnej do 55 kg.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza analizator o wymiarach 44/66/52.

W dniu 19.09.2006 r. jeden z potencjalnych Wykonawców skierował do Zamawiającego następujące zapytanie w zakresie pakietu nr 1:
Czy Zamawiający dopuszcza zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 440 litrów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ofertę na dostawę zamrażarki o objętości komory zamrażającej maksymalnie do 440 litrów.
W dniu 19.09.2006 r. jeden z potencjalnych Wykonawców skierował do Zamawiającego następujące zapytania w zakresie pakietu nr 3:
1) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w § 4 stawki  VAT z  22%  na 7% w przypadku wyrobów medycznych?
2) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę we wzorze umowy w § 6 ust. 1 wysokości kary umownej za nieterminową realizację dostaw z 0,5 % do 0,2% ceny dostawy netto należnej Wykonawcy?

3) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pkt. a) i b) fotela dla dawców krwi o szerokości siedziska bez podłokietników 57,5 cm oraz szerokości podstawy 70 cm?
4) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pkt. b)  zaoferowanie fotela o wadze 107 kg zapewniającego utrzymanie dawcy w optymalnej pozycji siedzącej lub leżącej podczas donacji?

Odpowiedzi Zamawiającego na powyższe pytania są następujące:

Ad. 1 Oczywiście Zamawiający dopuszcza zmianę  § 4 wzoru umowy w powyższym zakresie tzn. poprzez wskazanie 7% stawki VAT.

Ad.  2  Zamawiający nie dopuszcza zmiany w zakresie wysokości kary umownej

Ad. 3 Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pkt a) i b) zaoferowanie fotela dla dawców wyposażonego w podłokietnik o szerokości siedziska bez podłokietników do 57,5 cm 

Ad. 4 Zamawiający w zakresie pakietu nr 3 pkt. b) nie dopuszcza zaoferowanie fotela o wadze 107 kg, skoro mowa tam jest o jednym fotelu, którego waga nie może przekraczać 48 kg.  

W dniu 20.09.2006 r. jeden z potencjalnych Wykonawców skierował do Zamawiającego następujące zapytania w zakresie pakietu nr 1:

1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zamrażarki o pojemności wynoszącej 500 litrów?

2) Czy wymagany jest system back up wraz z butlą z ciekłym CO2 do oferowanej zamrażarki?

3) Czy minimalna 3 niezależnych sekcji dzielących komorę główną zamrażarki (każda z drzwiczkami z izolacją cieplną  jest  dla Zamawiającego wystarczająca?

4) Prosimy o wyjaśnienie zapisu dot. ciągłej rejestracji? Czy wymagany jest rejestrator temperatury do oferowanej zamrażarki?

5) Czy zapis „-temperatura przechowywania produktów  - 86 ºC” oznacza, że zamrażarka musi pracować nieprzerwanie przy temperaturze wynoszącej - 86 ºC wewnątrz temperatury wynoszącej - 86 ºC wewnątrz komory, przy jednorodności temperatury wynoszącej ± 2?

Odpowiedzi Zamawiającego na powyższe pytania są następujące:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza ofertę na dostawę zamrażarki o objętości komory zamrażającej maksymalnie do 440 litrów.
Ad. 2 Nie oczekujemy oferty z takim systemem.

Ad. 3 Zamrażarka służyć ma przechowywaniu składników krwi, w związku z czym zamrażarka powinna być czterokomorowa.  
Ad. 4 Nie wymagamy rejestratora temperatury do oferowanej zamrażarki. Zamrażarka powinna posiadać odczyt temperatury panującej we wnętrzu komory na cyfrowym wyświetlaczu z możliwością ciągłej rejestracji po podłączeniu do centralnego systemu monitorującego.     

Ad.5 4 Zapis taki oznacza, iż zamrażarka powinna pracować nieprzerwanie przy temperaturze wynoszącej - 86 ºC, przy tolerancji ± 2.

W dniu 20.09.2006 r. innych z potencjalnych Wykonawców skierował do Zamawiającego następujące zapytania w zakresie pakietu nr 2:

1) Czy analizator hematologiczny ma być aparatem umożliwiającym rozdział krwinek białych na 3 populacje (3 diff) czy na 5 populacji (5 diff)?

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu wynosił 48 godz?   

Odpowiedź Zamawiającego jest następująca:

Ad. 1 Analizator hematologiczny powinien umożliwiać rozdział krwinek białych na 5 populacji (5 diff).
Ad. 2  Zamawiający nie wyraża zgody, aby czas reakcji serwisu wynosił 48 godzin, pozostając przy wymogu czasu reakcji do 24 godzin. 
